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功   能   简   介

1． 功能：采用恒定拉力（0～300Kg任意设定）让制动器模拟真实情况工作50（7位数任意设定）万次。  电源总开关SA0，用于分/合整个控制柜电源。

二． 拉力显示与调整

1. 拉力传感器型号为：BLR-1/300,量程：0～300Kg，桥臂电阻：350Ω，激励电压＜DC12V，精度：0.1级。

2. 拉力显示仪采用智能显示仪HD-PLC-C,量程设定：0～300Kg，分辨率：0.05Kg，激励电源：DC5V， 输入信号范围：0～30mV(0～3mV/V),调零范围：在输入信号范围内任意，测量非线性：0.01％FS，采样速度80次/秒，工作环境温度：-10～40℃，电源：AC220V，50Hz,5W，上电自动去皮，安装开孔尺寸：152×76。首次使用应校验，以后1次/年，校验方法详见智能显示仪(HD-PLC-C)说明书。

3. 拉力调整：让活塞动作拉紧钢丝，观察拉力显示仪读数，通过调整气源减压阀输出压力来调整该产品所需拉力，拉力实际调节范围：0～300Kg。

3．  工作/调试，自动/手动选择

1. 当试验中需要手动操作调试系统时请把方式选择旋钮开关（SA1）拨到手动位置，操作旋钮开关（SA2）控制比例阀，操作旋钮开关（SA3）控制换向阀。

2. 当系统调试结束需要转入自动时请把方式选择旋钮开关（SA1）拨到自动位置，此时手动旋钮开关SA2、SA3 将失去作用，通过试验台控制仪的参数设定来控制比例阀和换向阀，当达到设定的次数就停下并且给出声光报警，按任意键消音，设定方法详见试验台控制仪（HD-PLC-A-25）说明书。

4． 试验台控制仪

试验台控制仪采用智能显示仪：HD-PLC-A-25，它具有13路输入，12路输出，根据具体要求编写控制程序，具体功能详见说明书。

5． 显示

1. 采用智能显示屏LED-3-A，它采用红色、绿色、蓝色三组超高亮度LED为基色，三者可以任意组合显示各种颜色；显示方式有闪烁、常亮；有三路输入信号，可以分别触发三种颜色；输入信号类型有：连续型、触发型，具体功能详见智能显示屏LED-3-A说明书。
2. 工作方式指示，手动：红色常亮，自动：绿色常亮。

3. 比例阀动作指示，开：红色常亮，关：绿色常亮。

4. 换向阀动作指示，开：红色常亮，关：绿色常亮。

3. 报警指示，报警：红色闪烁，正常：绿色常亮。在本控制系统中用于试验次数达到设定次数时就报警。

6． 音响报警

音响报警仪型号：HD-BJ-A-3 ,功能 ：当有报警信号输入时就发出频率变化的高音报警声，功率10瓦，输入信号：连续/触发两种，电源DC24V, 具体功能详见说明书。 在本控制系统中用于试验次数达到设定次数时就报警。

7． 活塞动作速度调整

活塞动作快慢由调节节流阀控制进/出气缸气体流速实现，活塞动作频率由修改试验台控制仪中的次数：动作次数/分钟实现，一般设定为：20～30次/分。
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